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오리지널 사용설명서

DD VP‑U 진공펌프
처음이제품을사용하기전에본
사용설명서를반드시읽으십시오.
이사용설명서는항상공구와仕께
보관하십시오.
공구를다른사람에게양도할
때는사용설명서도반드시仕께
넘겨주십시오.
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1 이러한 숫자들은 사용설명서를 보기 위해
펼치면 겉표지에 있는 숫자들로, 해당되는
그림들을 찾기 위해 참고하십시오. 텍스트에
대한 그림은 펼칠 수 있는 겉표지에서 찾을 수
있습니다. 사용설명서를 읽으실 때는 겉표지를
펼쳐 놓으십시오.
이 사용설명서에서 "기기"란 항상 진공펌프
DD VP-U를 말합니다.

기기구성부품, 조작요소 및 표시요소 1
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1 일반 정보
1.1 안전사항에 한 표시
위험
이 기호는 직접적인 위体을 표시합니다.
만약 지키지 않으면 심각한 부상을 당하거나
사망으로 이어질 수도 있습니다.

경고
이 기호는 특별히 중요한 안전상의 주의사항을
표시합니다. 만약 지키지 않으면 심각한
부상을 당하거나 사망할 수도 있습니다.

주의
이 기호는 특별히 중요한 안전상의 주의사항을
표시합니다. 만약 지키지 않으면, 심각한 부상
또는 물적 손실을 입을 수 있습니다.

지침
유용한 사용정보 및 적용 지침 참조용
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1.2 그림의 설명과 그밖의 지침
경고 표시

일반적인
위体에대한

경고

위体한
고전압에
대한경고

기호

기기를
사용하기
전에사용
설명서를

읽으십시오.

제품의 일련번호
기기명과 일련 번호는 기기의 형식
라벨에 적혀 있습니다. 이 자け를 귀하의
사용설명서에 기록해 놓은 다음, 해당 지사
또는 서비스 부서에 문의할 때, 사용설명서에
표기해 두신 기기명과 일련 번호를 사용해
주십시오.

모델:

세대: 01

일련번호:

2 설명
2.1 규정에 맞게 사용
펌프는 진공보관장치와 결합하여 사용하기
위해 설계되어 있으며, 예를 들어 Hilti
다이아몬드 천공기기와 代께 사용됩니다(최대
코어비트 직경 250 mm).
펌프는 공기만 흡인하고 다른 가스 또는
액체를 흡인하지 않도록 설계되어 있습니다.
작동 시 수분이 필요한 경우를 대비하여
수분분리기가 내장되어 있습니다(예:
다이아몬드 천공 기술).
폭발방지된 지역에서의 사용은 허용되지
않습니다(예: 가스탱크 근처).
이 기기는 심리적, 감각적, 정신적 능력이
제한되거나 경体 및 지식이 부족한
사람(어린이 포代)이 사용해서는 안됩니다.

엔진 형식판 위의 전기 제원을 확인하십시오.
형식판 기재사항에 따라 전기식 교ユ
회로망에서 기기를 작동시키십시오.
사용설명서의 조작, 관리와 유지보수에 기재된
사항을 준수하십시오.
기기는 전문가용으로 규정되어 있으며,
허가받은 자격을 갖춘 작업자만 조작, 정비 및
수리할 수 있습니다. 작업자는 발생할 수 있는
위体에 대해 특별 교육을 받은 상태이어야
합니다. 교육을 받지 않은 사람이 기기를
부적절하게 취급하거나 규정에 맞지 않게
사용할 경우에는 기기와 그 보조기구에 의해
부상을 당할 위体이 있습니다.
부상의 위体을 방지하기 위해, Hilti 순정품
액세서리와 공구만을 사용하십시오.

2.2 진공펌프 공급폼목
1 기기
1 사용설명서

3 교환부품
수분분리기 2

@

수분분리기 412483
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4 기술자료
기술적인 사양은 사전 통고없이 변경될 수 있음!

정격전압 100 V 110 V 230 V 240 V
정격전ユ는엔진
형식판참조

5.4 / 6.0 A 4.5 A 2.1 A 2.1 A

입력전ユ 440 / 570 W 450 W 450 W 500 W
주파수 50 / 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
보호등급 I (보호접지) I (보호접지) I (보호접지) I (보호접지)
보호기준 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
최대체적유량 5 / 6 m³/h 6 m³/h 6 m³/h 6 m³/h
상대적최소진공 700 mbar 700 mbar 700 mbar 700 mbar
크기 (L x W x H) 383 x 154 x

282 mm
383 x 154 x
282 mm

383 x 154 x
282 mm

383 x 154 x
282 mm

전원케이블형식 VCTF
3 x 1.25mm²,
회색

H07RN-F
3G 1mm², 흑색

H07RN-F
3G 1mm², 흑색

H07RN-F
3G 1mm², 흑색

전원케이블길이 4 m 4 m 4 m 4 m
EPTA‑Procedure
01/2003에 따른
무게

9.6 kg 9.0 kg 9.0 kg 9.0 kg

수분분리기용량 0.5 l 0.5 l 0.5 l 0.5 l
호스길이 3 m 3 m 3 m 3 m
호스직경 외부= 14mm,

내부= 10mm
외부= 14mm,
내부= 10mm

외부= 14mm,
내부= 10mm

외부= 14mm,
내부= 10mm

소음 정보(EN ISO 2151에 따라 측정)
소음측정 A 기준에의한소음수준(100V 및
120V)

73 dB(A)

소음측정 A 기준에의한소음수준(110V,
230V 및 240V)

71 dB(A)

5 안전상의 주의사항
주의! 모든 주의사항을 숙독해야 他니다.
사용하는 Hilti 전동공구의 사용설명서에 나와
있는 안전상의 주의사항에 유의하십시오.
주의사항을 준수하지 않으면 중상을 입을 수
있습니다.

5.1 작업장

작업장을 깨끗하게 정돈하십시오. 부상을
초래할 수 있는, 장애물을 작업 영역에서

치우십시오. 정돈되지 않은 작업장은 사고의
원인이 될 수 있습니다.

5.2 전기에 관한 안전수칙

a) 기기의 전원 플러그가 소켓에 잘 끼워져야
他니다. 플러그를 절 변형시켜서는
안됩니다. 접지된 기기와 仕께 아답타
플러그를 사용하지 마십시오. 변형되지
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않은 플러그와 적합한 소켓을 사용하면
감전의 위体을 줄일 수 있습니다.

b) 전기 쇼크로부터 사용자 자신을
보호하십시오. 예를 들면 파이프,
라디에이터, 전기렌지, 냉장고 등의 접지된
부분과의 신체 접촉을 피하십시오.

c) 사용하지 않는 기기는 어린이들의 손이
닿지 않는 곳에 보관하십시오. 기기 사용에
익숙치 않거나 또는 이 안전수칙을 읽지
않은 사람은 기기를 사용해서는 안됩니다.
경体이 없는 사람이 기기를 사용하면
위体합니다.

d) 정비작업 전에 전원 플러그를 소켓에서
빼내십시오.

e) 실외에서 기기를 이용하여 작업할
때 실외용으로 승인된 연장 케이블만
사용하십시오. 실외용 연장 케이블을
사용하면 감전의 위体을 줄여줍니다.

f) 기기의 연결 케이블을 정기적으로
점검하고, 손상이 있을 경우 자격을 갖춘
전문기술자가 교환하도록 하십시오.
기기의 전원 케이블이 손상되었을 경우
서비스 센터에서 판매되는 기기 전용 전원
케이블로 교체하십시오. 연장 케이블을
정기적으로 점검하고, 손상되었을 경우
이를 교체하십시오. 작업하는 동안 전원
케이블이나 연장 케이블이 손상되었을
경우에는 절 로 케이블을 만지지
마십시오. 전원 플러그를 소켓에서
빼내십시오. 손상된 전원 케이블과 연장
케이블은 전기 쇼크로 인한 위体을 유발할
수 있습니다.

5.3 사용자 안전수칙
a) 기기를 사용할 때, 어린이들이나 다른

사람들이 작업장에 접근하지 못하게
하십시오. 다른 사람들이 방해하면 기기에
대한 통제를 하기 어렵습니다.

b) 어린이는 보호자의 감독 하에 있도록 하고,
기기로부터 떨어지도록 하십시오.

c) 신중하게 작업하십시오. 작업에 정신을
집중하고 기기를 사용할 때 경솔하게
件동하지 마십시오. 피로한 상태이거나
약물 복용 및 음주한 후에는 기기를
사용하지 마십시오. 기기를 사용할 때
잠시라도 조심하지 않으면 중상을 입을 수
있습니다.

d) 작업시 비정상적인 자세는 피하십시오.
안전한 작업자세가 되도록 하고 항상
균형을 유지하십시오.

5.4 안전한 사용방법과 취급방법
a) 주위환경을 고려하십시오. 기기가 비 또는

눈에 노출되지 않도록 하며, 습하거나
물기가 있는 곳에서는 기기를 사용하지
마십시오. 화재위험 또는 폭발위험이 있는
곳에서 기기를 사용하지 마십시오.

b) 작업에 적他한 기기를 사용하십시오.
기기를 지정되지 않은 목적으로
사용해서는 안됩니다. 규정에 따라서만
그리고 완벽한 상태에서만 사용하십시오.

c) 케이블 또는 호스를 잡고 기기를
운반하거나 걸어 놓아서는 안되며,
소켓에서 전원 플러그를 빼낼 때
케이블만을 잡은 채로 빼내지 마십시오.
손상되거나 서로 꼬인 전원 케이블은 감전
위体을 높입니다.

d) 전원 케이블과 호스가 열, 오일, 날카로운
모서리 또는 기기의 가동부위에 접촉하지
않도록 주의하십시오.

e) 있을지도 모를 손상에 하여 기기와
액세서리를 점검하십시오. 기기를 다시
사용하기 전에 경미한 손상 부분도
완벽하게 규정에 따라 기능을 발휘하는지
세심하게 점검해야 他니다. 기기의
움직이는 부품이 완벽하게 작동하는지,
끼이지 않았는지 또는 부품이 손상되지
않았는지를 점검하십시오. 기기의 완벽한
작동을 보장하기 위한 모든 조건들이
충족되어야 하고, 모든 부품이 정係하게
설치되어야 他니다. 손상된 안전장치와
부품은 사용설명서에 다르게 언급되어
있지 않는 한, 승인된 전문 수리업소에서
정係하게 수리 또는 교환해야 他니다.

f) 작동 중에 기기와 호스를 수분분리기
또는 호스에 손상을 야기할 수 있는 외부
작용으로부터 보호하십시오.

5.5 그 외의 안전상의 주의사항
a) 사용한 다이아몬드 천공기기의

사용설명서에 유의하십시오.
b) 오염, 끼임 또는 꺾임 등으로 호스의 폭이

좁아지지 않도록 하십시오.
c) 펌프의 환기 슬롯가 가려지지 않도록

하고 깨끗하게 유지하십시오. 기기 과열을
방지하기 위해 기기와 공기분출구 사이에
충분한 공간이 있는지에 유의하십시오.

d) 펌프가 절 로 물 속에 있지 않도록
하십시오.
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e) 펌프를 사용 시 수평인 또는 검조한
평면 위에 세워놓고 미끄러지지 않도록
하십시오.

f) 에너지 공급이 차단되거나 기기에
작동장애가 발생할 경우 진공상태는 짧은
시간 동안 그대로 유지됩니다. 즉시 작업을
중단하고 펌프 또는 플레이트의 압력계를
係인하십시오. 공작품이 떨어지지 않도록
주의하십시오.

g) 기기를 개조 또는 변경하지 마십시오.

h) 순정품 교환부품만 사용하십시오!
i) 펌프를 운반하기 전에 매번 수분분리기를

비우십시오.
j) 작업장의 조명을 충분히 밝게 하십시오.

5.6 서비스
기기는 반드시 자격이 있는 전문 기술자에
의해 순정 체부품만을 이용하여 수리해야
他니다. 이렇게 代으로써 기기의 안전성을
보장할 수 있습니다.

6 사용전 준비사항

6.1 펌프 세팅

펌프를 건조하고 수평인 바닥면 위에 세워놓고
미끄러지지 않도록 하십시오.

방해를 받지 않은 찬공기가 펌프로 흘러가는지
확인하십시오.
찬공기 유입 및 배출 시 20 cm의 최소 간격을
유지하십시오.
경고
케이블과 호스는 꺾이거나 눌려져서는
안됩니다.

지침
수분분리기의 수면을 확인하고 필요 시
비우십시오.

펌프의 호스를 진공 플레이트와 연결하십시오.

7 작동법

경고
정비작업 후 및 작업을 다시 시작하기 전에
설비의 기능 및 진공 상태를 점검하십시오.

7.1 기능 및 진공 상태 점검
1. 전원 플러그를 소켓에 끼우십시오.
2. ON/OFF 스위치에서 펌프를 켜십시오.
3. 압력계의 녹색 영역에는 잠시 후에

압력총이 나타‑니다.

7.2 펌프 켜기
1. 전원 플러그를 소켓에 끼우십시오.
2. ON/OFF 스위치에서 펌프를 켜십시오.

지침 진공상태를 감시하기 위해 압력계가
내장되어 있습니다.

7.3 펌프 작동 중 정기적으로 점검
7.3.1 압력계 감시
작업 중에 정기적으로 압력계를 관찰하십시오.
지침
녹색 영역의 압력계: 진공 충분代 적색 영역의
압력계: 진공 충분하지 않음

진공이 충분하지 않으면 작업을 중단하십시오.
시스템을 누설, 꺾인 호스 등에 대해
점검하십시오.
경우에 따라 발생한 손상을 생산업체 또는
고객 서비스센터에서 수리하도록 하십시오.

7.3.2 수분분리기의 레벨 감시
정기적으로 수분분리기의 레벨을
확인하십시오.
지침
시스템에 설치된 안전밸브는 용기가 가득찼을
때 펌프를 응축수 충격으로부터 보호합니다.
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이 장치가 작동되면 진공이 감소합니다.

작업을 중단하고 수분분리기를 비우십시오(8.2
장 참조).

7.4 펌프 끄기
1. ON/OFF 스위치에서 펌프를 끄십시오.
2. 전원 플러그를 메인 소켓에서 빼내십시오.

8 관리와 유지보수

주의
정비작업 전에 전원 플러그를 소켓에서
빼내십시오.

경고
규정대로 이ね어지지 않은 세척은 전기 안전의
위体요소가 될 수 있습니다.

8.1 기기 관리
주의
정비작업 전에 전원 플러그를 소켓에서
빼내십시오.

8.2 수분분리기 비우기 2

1. 잔여 진공압을 제거하기 위해 호스를 진공
플레이트에 연결하십시오.

2. 수분분리기의 용기를 '열림' 방향으로
돌리고 아래쪽으로 당기십시오(바요넷
조인트).

3. 용기를 비우십시오.

4. 플로우트 볼을 점검하십시오.
볼은 케이지에 느슨하게 위치해야 합니다.

볼이 위쪽 씰 방향으로 되어 있으면 볼을
아래로 누르십시오.

5. 수분분리기를 다시 설치하기 전에 위쪽
가장자리를 세척하십시오.

6. 로킹 유닛을 용기의 바요넷 조인트에
설치하고 '닫힘' 방향으로 돌리십시오.

7. 수분분리기가 고정되어 있는지
확인하십시오.

8.3 기기 세척
주의
용매제를 사용하지 마십시오. 플라스틱 부분이
부식될 수 있습니다.

경고
기기를 흐르른 물로 닦지 말고, 분사 장치 또는
스팀 클리너를 사용하지 마십시오. 이는 전기
안전의 위体요소가 될 수 있습니다.

1. 물기 있는 천에 가정용 세제을 살짝
묻혀서 시스템을 바깥쪽에서부터
청소하십시오.

2. 기기의 손잡이 부분에는 항상 오일과
그리스가 묻지 않도록 하십시오.

3. 환기 슬롯을 정기적으로 부드럽고 건조한
브러쉬로 청소하십시오.

9 고장진단
고장 예상되는원인 책
진공베이스플레이트의
펌프작동중. 진공
플레이트의부압에
도달하지않음(진공베이스
플레이트압력계적색
표시)

필터오염 기기를수리하십시오.
펌프또는진공베이스
플레이트의호스, 전기자또는
씰오염(수분분리기, 클러치등)

호스, 전기자, 씰을세척하고
필요시교환하십시오.

고도에서사용 다른고정방식을
찾아보십시오.

펌프가작동하지만진공을
생성하지않음(펌프압력계
적색표시)

수분분리기가득참 수분분리기를비우십시오.
필터아래에있는볼이흡착및
고정됨

수분분리기를제거하고볼을
탈거하십시오.
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고장 예상되는원인 책
펌프가작동하지만진공을
생성하지않음(펌프압력계
적색표시)

수분분리기누설, 손상또는
장착되지않음

수분분리기를장착하십시오.
손상되었을경우에
교환하십시오.

호스손상또는끼임 기기를수리하십시오.
펌프결代 기기를수리하십시오.

펌프가작동하지않음 정전 안전장치및케이블을
확인하십시오.
스위치위치를확인하십시오.
형식판의제원이전원전압과
일치하는지확인하십시오.

펌프결代 기기를수리하십시오.
펌프가자동으로꺼짐 과열방지장치가작동하였음 기기를냉각시키십시오. 기기가

자동으로다시켜짐
환기슬롯을확인하십시오.
필요시세척하십시오.
작동전압을확인하십시오.

수분분리기를제거할수
없음

시스템에아직진공이생성되지
않음

호스를진공베이스플레이트에
연겨하여펌프를공기를
빼내십시오.

10 폐기

Hilti 기기는 대부분 재사용이 가능한 자재로 제작되었습니다. 재활용을 위해 개별 부품을
분리하여 주십시오. Hilti사는 이미 여러 나라에서 귀하의 낡은 공구를 회수, 재활용이 가능하도록
하고 있습니다. Hilti 고객 서비스부 또는 판매회사에 문의하십시오.

EU 국가용
전동공구를 일반 가정의 쓰레기처럼 폐기해서는 안됩니다.
수명이 다 된 기기는 전기/전자-노후기계에 대한 EU 규정에 따라 그리고 각 국가의
법규에 명시된 방식에 따라 반드시 별도로 수거하여 친환경적으로 재활용되도록
하여야 합니다.

11 제조회사 기기 보증
Hilti사는 공급된 기기에서 재질상의 결代
또는 제작상의 결代이 없음을 보증합니다.
이러한 보증은 다음과 같은 전제조건하에서만
적용됩니다: Hilti 사용설명서에 제시된
내용대로 기기를 정확하게 사용하고, 취급,
관리, 청소하였어야 하며, 기술적인 통일성이
보장되어야 합니다. 즉 기기에 Hilti사의 순정

소모품, 액세서리 부품 그리고 대체부품만을
사용했어야 합니다.

이러한 보증은 기기의 전체 수명기간 동안
무상 수리 또는 결代이 있는 부품의 무상
교환을 포代하고 있습니다. 정상적으로 마모된
부품들은 이러한 보증에서 제외됩니다.
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국가별 강제 규정에 위배되지 않는 한, 그
외의 청구는 할 수 없습니다. 특히 기기를
임의의 목적을 위해 사용하는 것은 불가능하기
때문에, Hilti사는 이러한 사용과 관련된
직접/간접적인 결仕 또는 2차적인 손상, 손실
또는 비용에 해서는 책임을 지지 않습니다.
특정한 목적을 위해 개조하거나 사용하는데
한 보증은 명係하게 배제됩니다.

수리 또는 교환하기 위해서는, 기기
그리고/또는 해당 부품을 결代이 확인되는
즉시 Hilti의 수리센터로 보내야 합니다.

제시된 보증은 Hilti측의 모든 보증의무를
포代하고 있으며, 이전 또는 使재의 모든 설명,
문서상 또는 구두상의 협정과 관련된 보증을
대체합니다.

12 EG-동일성 표시(오리지널)
명칭: 진공펌프
모델명: DD VP‑U
세대: 01
제작년도: 2009
폐사는 전적으로 책임을 지고 이 제품이
다음과 같은 기준과 규격에 일치代을
공표합니다: 2006/95/EG, 2004/108/EG,
2006/42/EG, 2011/65/EU, EN 60335‑1,
EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan

Paolo Luccini Johannes Wilfried Huber
Head of BA Quality and Process
Management

Senior Vice President

Business Area Electric Tools &
Accessories

Business Unit Diamond

01/2012 01/2012

기술 문서 작성자:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

ko

244

Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071480 / 000 / 01



*
4
1
6
1
8
5
*

41
61

85

Hilti Corporation
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan   
W 3587  |  0613  |  00-Pos. 1  |  1    
Printed in Liechtenstein   © 2013
Right of technical and programme changes reserved   S. E. & O. 416185 / A2

Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071480 / 000 / 01


	00_Cover_DD_VP_U_P1A2
	DD_VP-U_416185_P1A2_ko_25.06.2013_web


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


